Czeladz, dnia 26 listopada 2019 1.

Znak sprawy: DZA.381.26.3.2019

Do wszystkich
Wykonaweow

Dot. Postepowania o udzielenie zamowienia w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci
zamowienia mniejsze] niz kwoty okreSlone w przepisach wydanveh na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamoéwiefi publicznveh — na dostawe sprzetu
medycznego w ramach doposazenia Oddzialu Urazowo-Ortopedyeznego.

Powiatowy Zespdt Zakladow Opieki Zdrowotnej informuje, ze zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy
z dnia 29.01.2004 r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z pdzn. zm)
Wykonawcy zwrdcili si¢ do Zamawiajgcego z wnioskami o wyjasnienie tresci specyfikacii
istotnych warunkow zamowienia:

Pytanie 1

Zadanie 111

Materac Zmiennoci$nieniowy - 5 szt.

Pkt. 5

Czy Zamawiajgcy dopusci do przetargu wysokiej klasy materace przeciwodlezynowe o wysokogé
komor po napompowaniu 12,3cm bez koniecznoscei posiadania kieszeni na dodatkowy zamek dla
materaca podktadowego ? Ofertowany materac posiada specjalng komore powietrzna, dzieki ktorej
materac podktadowy nie jest potrzebny.

wyjasniamy:
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zaoferowanie materacy przeciwodlezynowych o wysokosci
komér po napompowaniu 12,3cm bez koniecznosci posiadania kieszeni na dodatkowy zamek dla
materaca podkiadowego.

Pytanie 2

Zadanie 111

Materac Zmiennoci$nieniowy - 5 szt.

Pkt. 9

Czy Zamawiajgcy dopusci do przetargu wysokiej klasy materace przeciwodlezynowe
z mozliwoscig wymiany kazdej komory z osobna, lecz bez mozliwosci usuniecia na stale komér
spod lezacego pacjenta? Wnikanie z delikatne mechanizmy wentyli nie jest dobrym pomystem,
odpinanie na stale komér przez nieodpowiednie osoby moze skutkowaé stalym uszkodzeniem
materaca.

wyjasniamy:
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zaoferowanie materacy przeciwodlezynowych z mozliwoscig
wymiany kazdej komory z osobna, bez mozliwosci usuniecia na stale komor spod lezacego
pacjenta.
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Pytanie 3

Zadanie 111

Materac Zmiennoci$nieniowy - 5 szt.

Pkt. 13

Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu wysokiej klasy materace przeciwodlezynowe
z dedykowana pompa z mozliwoécig ustawienia ci$nienia w komorach wzgledem wagi pacjenta
w skokach co 15 kg, ustawienie wyswietlane na wyswietlaczu pompy?

wyjaSniamy:
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zaoferowanie materacy przeciwodlezynowych z dedykowana
pompa z mozliwoscia ustawienia cisnienia w komorach wzgledem wagi pacienta w skokach co
15 ke.

Pytanie 4

Zadanie 111

Materac Zmiennoci$nieniowy - 5 szt.

Pkt. 13

Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu wysokiej klasy materace przeciwodlezynowe bez
automatycznie uruchamianej blokady sterowania po 4 minutach?

wyjasniamy:
Zamawiajagcy nie wyraza zgody na zaoferowanie materacy przeciwodlezynowyvch bez
automatycznie uruchamianej blokady sterowania po 4 minutach.

Pytanie 5

Zadanie II

Szafka przviézkowa - 28 szt

Czy Zamawiajacy dopusci szafke przylézkowa wyposazong w kola o srednicy 40 mm 7 Parametr
ten w sposob nieznaczny rézni sie od oczekiwanego.

wyjasniamy:
Zamawiajacy wyraza zgode na zaoferowanie szafki przytézkowej wyposazonej w kola
o srednicy w przedziale od 40 do 50 mm z uwzglednieniem, iz dwa kola Wyposazone sg w blokade.

Pytanie 6

Zadanie III

Materac zmiennoci$nieniowy - 5 szt

Czy Zamawiajacy w rozumieniu punktu 5 opisu przedmiotu zaméwienia dopusci materac
przeciwodlezynowy do IV stopnia odlezyn wiacznie, o wysokosci komoér po napompowaniu 23 cm,
kladziony bezposrednio na rame leza i nie wymagajacy dodatkowego materaca podktadowego 7
Jest to powszechnie stosowane rozwiazanie w materacach do IV stopnia odlezyn, utatwiajacego
ewentualng reanimacje, ze wzgledu na brak sprezynujacego podktadu piankowego.

wyjasniamy:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zaoferowanie materaca przeciwodlezynowego o wysokoscei
komér po napompowaniu 23 cm, ktoéry ma by¢ ktadziony bezposrednio na ramg leza i nie wymaga
dodatkowego materaca podktadowego.
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Pytanie 7

Zadanie I1I

Materac zmiennoci$nieniowy - 5 szt

Czy Zamawiajacy dopusci materac przeciwodlezynowy o wymiarach: 200 x 80 cm ? Szerokosc
materaca nieznacznie rézni sie od wymaganej przez Zamawiajacego ?

wyjasniamy:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zaoferowanie materaca przeciwodlezynowego o wymiarach: 200
x 80 cm.
Pytanie 8
Zadanie 111

Materac zmiennociSnieniowy - 5 szt
Czy Zamawiajacy dopusci materac przeciwodlezynowy o limicie wagi pacjenta wynoszacym 180
kg? Parametr ten w sposéb nieznaczny odbiega od wymaganego.

wyjasniamy:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zaoferowanie materaca przeciwodlezynowego o limicie wagi
pacjenta wynoszacym 180 kg.

Pytanie 9

Zadanie IV - Wézek do przewozenia chorych w pozycji lezgcej - 5 szt.

Dotyczy pkt. 2.

Czy Zamawiajacy dopusci wysokiej klasy wdzek do przewozenia chorych w pozveji lezace;
o wymiarach zewnetrznych 2070x840mm ?

wyjasniamy:
Zamawiajacy wyraza zgode na zaoferowanie wozka do przewozenia chorych w pozycji lezace;
o wymiarach zewnetrznych 2070x840mm, ale nie wymaga.

Pytanie 10

Zadanie IV - Woézek do przewozenia chorych w pozycji lezacej - S szt.

Dotyczy pkt. 3.

Czy Zamawiajacy dopusci wysokiej klasy wozek do przewozenia chorych w pozycii lezace;
o wymiarach leza 1990x595mm ?

wyjasniamy:
Zamawiajacy wyraza zgode na zaoferowanie wozka do przewozenia chorych w pozycji lezace;
o wymiarach leza 1990x595mm, ale nie wymaga.

Pytanie 11

Zadanie IV - Wézek do przewozenia chorych w pozycji lezacej - 5 szt.

Dotyezy pkt. 4.

Czy Zamawiajacy dopusci wysokiej klasy wozek do przewozenia chorych w pozycji lezace]
o regulacji wysokosci hydraulicznej 560-870mm dzwigniami umieszczonymi z obu stron wozka 7
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wyjaSniamy:
Zamawiajacy wyraza zgode na zaoferowanie wozka do przewozenia chorych w pozycji lezacej o
regulacji wysokosci hydraulicznej 560-870mm pod warunkiem, ze regulacja wysokosci jest nozna.

Pytanie 12

Zadanie IV - Wézek do przewozenia chorych w pozycji lezacej - 5 szt.

Dotyezy pkt. 9.

Czy Zamawiajacy dopusci wysokiej klasy wozek do przewozenia chorych w pozycii lezace
wyposazony w leze przezierne na calej dtugosci, wyposazone w prowadnice na kasety RTG, lecz
bez mozliwosci wykonywania zdje¢ rowniez w pozycji siedzacej pacjenta? Mechanizm kasety
RTG pod oparciem plecow.

wyjasniamy:
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zaoferowanie wozka do przewozenia chorych w pozycii lezace;
bez mozliwosci wykonywania zdjeé w pozycji siedzacej pacjenta.

Pytanie 13

Zadanie IV - Wézek do przewozenia chorych w pozycji lezacej - 5 szt.

Dotyczy pkt. 10.

Czy Zamawiajacy dopusci wysokiej klasy wozek do przewozenia chorych w pozycii lezacej
pozwalajacy na wspdlpracg z ramieniem C na calej dhlugosci wozka, lecz bez mozliwosci
wspoipracy z ramieniem C w pozycji siedzace] pacjenta?

wyjasniamy:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zaoferowanie wozka do przewozenia chorych w pozycii lezace;]
bez mozliwosci wspolpracy z ramieniem C w pozycji siedzacej pacjenta.

Pytanie 14

Zadanie IV - Wézek do przewozenia chorych w pozycji lezacej - 5 szt.

Dotyczy pkt. 11.

Czy Zamawiajacy dopusci wysokiej klasy wozek do przewozenia chorych w pozycji lezacej
wyposazony w skladane barierki boczne wykonane ze stali oraz aluminium, posiadajace
zabezpieczenie przed przypadkowym przygnieceniem palcow zamiast dw ustopniowego
zabezpieczenia opuszczania barierek bocznych jako zabezpieczenie przed ich przypadkowym
opuszczeniem? Barierki boczne nie powoduja zwiekszenia szerokosci wozka.

wyjaspiamy:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowany woézek do przewozenia chorych w pozycji lezacej.

Pytanie 15

Zadanie IV - Wézek do przewozenia chorych w pozycji lezacej - 5 szt.

Dotyczy pkt. 11.

Czy Zamawiajacy dopusci wysokiej klasy wézek do przewozenia chorych w pozycji lezacej
wyposazony w wieszak kroplowki, teleskopowo skladany wraz z chowanymi haczykami, latwo
wyjmowany z tulei zamiast ktadziony na rame?

wyjasniamy:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowany wozek do przewozenia chorych w pozycji lezace;.
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Pytanie 16

Zadanie IV - Wézek do przewozenia chorych w pozycji lezacej - S szt.

Dotyczy pkt. 12.

Czy Zamawiajacy dopusci wysokiej klasy woézek do przewozenia chorych w pozyeji lezacej
wyposazony w wyjmowany szczyt od strony noég wykonane ze stali lakierowanej proszkowo
( stanowigey uchwyt do przetaczania), od strony glowy 2 uchylne uchwyty do prowadzenia wozka
malowane proszkowo?

wyjasniamy:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowany wozek do przewozenia chorych w pozycji lezace;.

Pytanie 17

Zadanie IV - Wozek do przewozenia choryeh w pozycji lezacej - 5 szt.

Dotyezy pkt. 13.

Czy Zamawiajacy dopusci wysokiej klasy woézek do przewozenia chorych w pozyeji lezacej
wyposazony w krazki odbojowe w naroznikach oraz listwy tylko i wytacznie po lewej i prawe;
stronie wozka?

Ponizej zdjecie pogladowe wozka ktdry cheieliby$Smy zaoferowaé w zapytaniu:

wyjasniamy:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowany wdzek do przewozenia chorych w pozycii lezace;.

Pytanie 18

Zadanie I- 1.6zko szpitalne

Punkt 2 tabeli:

Czy zamawiajacy dopusci do zaoferowania 16zko szpitalne o wymiarach catkowitych- diugosc
2280 mm?

wyja$niamy: /
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zaoferowanie 16zka szpitalnego o wymiarach catkowitych-/,
dtugos¢ 2280 mm, ze wzgledu na ograniczenia techniczne wynikajace z koniecznosci wjazdu tozka
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do istniejgcych wind (transport na blok operacyjny czy do obszaru diagnostyki obrazowej) .

Pytanie 19

Zadanie I- 1.6Zko szpitalne

Punkt 3 tabeli:

Czy zamawiajacy dopusci do zaoferowania 16zko szpitalne o wymiarach leza 212 cm x 89cm?

wyjasniamy:
Zamawiajacy wyraza zgode na zaoferowanie 16zka szpitalnego o wymiarach leza 212 ¢cm x 89cm.
ale nie wymaga.

Pytanie 20

Zadanie I- 1.67ko szpitaine

Punkt 5 tabeli:

Czy zamawiajgcy dopusci do zaoferowania 1dzko szpitalne  z regulacja elekiryczna leza
w zakresie 410-840 mm?

wyjasniamy:
Zamawigjacy nie wyraza zgody na zaoferowanie tézka szpitalnego z regulacja elektryczna leza
w zakresie 410-840 mm.

Pytanie 21

Zadanie I- 1.67ko szpitalne

Punkt 10 tabeli:

Czy zamawiajacy dopusci do zaoferowania 10zko szpitalne z dzwignia CPR zamontowang od
strony nég pacjenta?

wyjasniamy:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zaoferowanie t6zka szpitalnego z dzwignig CPR zamontowana
od strony ndg pacjenta.

Pytanie 22

Zadanie I- ¥.6Zko szpitalne

Punkt 13 tabeli:

Czy zamawiajacy dopusci do zaoferowania 16zko szpitalne bez graficznej informacji na pilocie
o lokalizacji dzwigni CPR?

wyjasniamy:
Zamawiajacy wyraza zgode na zaoferowanie t6zka szpitalnego bez graficznej informacii na pilocie
o lokalizacji dZzwigni CPR, ale nie wymaga.

Pytanie 23

Zadanie I- 1.67ko szpitalne

Punkt 14 tabeli:

Czy zamawiajacy dopusci do zaoferowania 16zko szpitalne, ktore niezaleznie od zrddia zasilania
(bateryjnego oraz sieciowego) posiada pilot z diodowsg sygnalizacjg?
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wyjasniamy:
Zamawiajacy wymaga pilota z diodowa sygnalizacja wlaczenia do sieci w celu unikniecia
nieswiadomego wyrwania kabla z gniazdka i uszkodzenia t6zka lub gniazdka.

Pytanie 24

Zadanie I- ¥.67ko szpitaine

Punkt 15 tabeli:

Czy zamawiajacy dopusci do zaoferowania 16zko szpitalne w klasie ochronnosci IPX4?

wyjasSniamy:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zaoferowanie tdzka szpitalnego w klasie ochronnosci IPX4.

Pytanie 25

Zadanie - ¥.67Zko szpitalne

Punkt 16 tabeli:

Czy zamawiajacy dopusci do zaoferowania 10zko szpitalne, w ktérym na kazdy segment lozka
przypada 1 tworzywowy panel?

wyjasniamy:
Zamawiajgcy wyraza zgode na zaoferowanie tozka szpitalnego, w ktoérym na kazdy segment tdzka
przypada jeden panel z tworzywa pod warunkiem, iz panele sg gtadkie, tatwe do demontowania,
lekkie (maksymalna waga pojedynczego panelu ponizej 1kg) nadajace sie do dezynfekcii. Panele
beda zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ i wypadnieciem poprzez np. system zatrzaskowy.
Panele powinny mie¢ oznaczenia graficzne o kierunku montazu paneli. Ponadto leze ma by¢
wyposazone w min. 6 uchwytéw zapobiegajacych przesuwaniu sie materaca.

Pytanie 26

Zadanie I- 1.6zko szpitalne

Punkt 16 tabeli:

Czy zamawiajgcy dopusci do zaoferowania 16zko szpitalne z panelami, ktére nie sa demontowalne
1 nie posiadajg na powierzchni wyttoczonej informacji graficznej informujacej o kierunku montazu
paneli?

wyjasniamy:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowane 16zko szpitalne.

Pytanie 27

Zadanie I- ¥.67ko szpitalne

Punkt 17 tabeli:

Czy zamawiajacy dopusci do zaoferowania 1dzko szpitalne z lezem, ktdre nie jest wyposazone
w uchwyty zapobiegajace przesuwanie sie materaca?

wyjaSniamy:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zaoferowanie 10zka szpitalnego z lezem, ktére nie jest
wyposazone w uchwyty zapobiegajace przesuwanie si¢ materaca.
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Pytanie 28

Zadanie I- .67ko szpitalne

Punkt 19 tabeli:

Czy zamawiajacy dopusci do zaoferowania 16zko szpitalne z lezem podpartym w 6 punktach oraz
z ramionami wykonanymi z profilu stalowego o przekroju 50 mm x 25 mm?

wyjasniamy:
Zamawilajacy wyraza zgode na zaoferowanie t6zka szpitalnego z lezem podpartym w 6 punktach
oraz z ramionami wykonanymi z profilu stalowego o przekroju 50 mm x 25 mm pod warunkiem
spelnienia wszystkich innych wymogdéw okreslonych w opisie 16zka w tvm wymaganego
obcigzenia.

Pytanie 29

Zadanie I- 1.67zko szpitalne

Punkt 22 tabeli:

Czy zamawiajacy dopusci do zaoferowania 16zko szpitalne ze szezytami wyjmowanymi od strony
nog i glowy, bez mozliwosci zablokowania ich na czas transportu oraz bez blokady szczytow
z graficzng, kolorystyczng informacja: zablokowane/ odblokowane?

wyjasniamy:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowane t6zko szpitalne.

Pytanie 30

Zadanie I- L.6zko szpitalne

Punkt dotyczacy barierek bocznych metalowych (bez numeracji, po punkcie 24):

Czy zamawiajacy dopusci do zaoferowania t6zko szpitalne, w ktérym barierki odblokowywane sa
za pomocy 1 ruchu?

wyjasniamy:
Zamawilajacy nie wyraza zgody na proponowane tdzko szpitalne.

Pytanie 31

Zadanie II: Szafka przvlézkowa

Punkt 3 tabeli:

Czy zamawiajgcy dopusci do zaoferowania szafke przylozkows, w ktérej korpus szafki, drzwi
i szuflada wykonane ze stali lakierowanej. Fronty drzwi i szuflady opcjonalnie moga byé wykonane
z plyty laminatowej. Blat szafki wykonany z tworzywa sztucznego?

Zdjecie ponizej:
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wyjasniamy:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowana szafke przytézkowa.

Pytanije 32

Zadanie II: Szafka przviézkowa

Punkt 4 tabeli:

Czy zamawiajgcy dopusci do zaoferowania szafke przylozkowa o szerokosei catkowite] 510 mm?

wyjaSniamy:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zaoferowanie szafki przyldozkowej o szerokodci calkowite]
510 mm.

Pytanie 33

Zadanie II: Szafka przylozkowa

Punkt 5 tabeli:

Czy zamawiajgcy dopusci do zaoferowania szafke przytdzkows o dlugosci catkowitej 390 mm?

wyjasniamy:
Zamawiajacy wyraza zgode na zaoferowanie szafki przylozkowej o dhugosci calkowitej
390 mm, ale nie wymaga.

Pytanie 34

Zadanie II: Szafka przylézkowa

Punkt 6 tabeli:

Czy zamawiajgcy dopusci do zaoferowania szafke przytdzkowa o wysokosei catkowitej 860 mm?
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wyjasniamy:
Zamawiajacy wyraza zgode na zaoferowanie szafki przylozkowe] o wysokosci catkowite]
860 mm, ale nie wymaga.

Pytanie 35

Zadanie II: Szafka przylézkowa

Punkt 8 tabeli:

Czy zamawiajacy dopusei do zaoferowania szafke przytézkows, w ktorej uchwyty do otwierania
wystajg poza obrys szafki?

wyjasniamy:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zaoferowanie szafki przylozkowej, w ktore] uchwyty do
otwierania wystaja poza obrys szafki.

Pytanie 36

Zadanie II: Szafka przviézkowa

Punkt 9 tabeli:

Czy zamawiajacy dopusci do zaoferowania szafke przytézkowa, ktdra jest wyposazona w 1 uchwyt
na recznik zamontowany z boku szafki?

wyjasniamy:
Zamawiajacy wyraza zgode na zaoferowanie szafki przytdzkowej, ktdra jest wyposazona w I
uchwyt na recznik zamontowany z boku szafki pod warunkiem, ze jest sktadany do korpusu szafki.

Pytanie 37

Zadanie IV: Wézek do przewozenia chorvch w pozycji lezacej

Punkt 2 tabeli:

Czy zamawiajacy dopusci do zaoferowania woézek do przewozenia chorych o wymiarach
zewnetrznych 2100 x 800mm?

wyjasniamy:
Zamawiajacy wyraza zgode na zaoferowanie wozka do przewozenia chorych w pozyeji lezacej o
wymiarach zewnetrznych 2100 x 800mm, ale nie wymaga.

Pytanie 38

Zadanie 1V: Wézek do przewozenia chorvch w pozvcji lezacej

Punkt 3 tabeli:

Czy zamawiajacy dopusci do zaoferowania woézek do przewozenia chorych o wymiarach leza
1925 x 725 mm?

wyjasniamy:
Zamawiajacy wyraza zgode na zaoferowanie wozka do przewozenia chorych w pozycii lezace] o
wymiarach leza 1925 x 725 mm, ale nie wymaga.

Pytanie 39

Zadanie IV: Wozek do przewozenia chorvceh w pozveji lezacej
Punkt 4 tabeli: _
Czy zamawiajgcy dopusci do zaoferowania wozek do przewozenia chorych z regulacja wg_zsgkos’éi
w zakresie 560 x 890 mm? 1
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wyjasniamy:
Zamawiajacy wyraza zgode na zaoferowanie wozka do przewozenia chorych w pozycji lezgeej o
regulacji wysokosci hydraulicznej 560-890mm pod warunkiem, Ze regulacja wysokosci jest nozna.

Pytanie 40

Zadanie IV: Woézek do przewozenia chorvch w pozveii lezacej

Punkt 5 tabeli:

Czy zamawiajacy dopusci do zaoferowania wozek do przewozenia chorych z 2 dZzwigniami
umieszczonymi od strony nog pacjenta?

wyjasniamy:
Ze wzgledu na brak informacji do czego maja stuzy¢ dzwignie umieszczone od strony nog pacjenta
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na proponowany wozek do przewozenia chorych w pozycii lezacej.

Pytanie 41

Zadanie IV: Wézek do przewozenia chorych w pozycji lezacej

Punkt 7 tabeli:

Czy zamawiajacy dopusci do zaoferowania woézek do przewozenia chorych z bezpiecznym
obcigzeniem roboczym w kazdej pozycji 220 kg?

wyjasniamy:
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zaoferowanie wozka do przewozenia chorych w pozycji lezace;
z bezpiecznym obcigzeniem roboczym w kazdej pozycji 220 kg.

Pytanie 42

Zadanie IV: Wozek do przewozenia choryeh w pozyvciji lezacej

Punkt 9 tabeli:

Czy zamawiajacy dopusci do zaoferowania wodzek do przewozenia chorych bez mozliwosci
wykonywania zdje¢ w pozycji siedzace] pacjenta?

wyjasniamy:
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zaoferowanie wozka do przewozenia chorych w pozycji lezacej
bez mozliwosci wykonywania zdje¢ w pozycji siedzacej pacjenta.

Pytanie 43

Zadanie IV: Wézek do przewozenia chorych w pozveji lezacej

Punkt 11 tabeli:

Czy zamawiajacy dopusci do zaoferowania wozek do przewozenia chorych ze skiadanymi
barierkami bez tworzywowych nakladek oraz z jednostopniowym zabezpieczeniem opuszczania
barierek bocznych.

wyjasniamy:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowany wozek do przewozenia chorych w pozycji lezgce].

Pytanie 44

Zadanie IV: Wozek do przewozenia chorvch w pozvcii lezacej
Punkt 11 tabeli:

Czy zamawiajacy dopusci do zaoferowania wozek do przewozenia chorych, w ktérym baﬁerkz
boczne pow odujq zwiekszenie szerokosci wozka o 6 cm (szeroko$¢ wozka bez opuszczomch :
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barierek-80 cm, szerokos¢ wozka z opuszczonymi barierkami- 86cm).

wyjasniamy:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zaoferowanie wozka do przewozenia chorych w pozycji lezace],
w ktorym barierki boczne powoduja zwiekszenie szerokosci wozka o 6 cm.

Pytanie 45

Zadanie 1V: Wézek do przewozenia chorych w pozycji lezacej

Punkt 12 tabeli: Punkt 11 tabeli:

Czy zamawiajgcy dopusci do zaoferowania woézek do przewozenia chorych ze szczytami
(od strony nég i glowy) wyjmowanymi, ale nie chowanymi pod leze wézka, bez mechanizmu
samoblokujgcymi do transportu oraz bez tworzywowych nakladek.

wyjasniamy:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowany wozek do przewozenia chorych w pozycji lezace;.
Pytanie 46
Zadanie I'V- Wézek do przewozenia chorych w pozyeji lezacej - 5 szt.
Czy Zamawiajacy dopusci termin realizacji zaméwienia wynoszacy 30 dni od daty podpisania
umowy 7

wyjasniamy:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na termin realizacji zaméwienia wynoszacy 30 dni od daty
podpisania umowy.

Pytanie 47

Do ZADANIA 1V: Wézek do przewozenia chorych w pozycji lezacej - 5 szt.

Do pkt 2

Czy zamawiajagcy dopusci na zasadzie rownowaznosci wozek o wymiarach zewnetrznych
2170x780 mm?

wyjasniamy:
Zamawiajacy wyraza zgode na zaoferowanie wozka do przewozenia chorych w pozycji lezace] o
wymiarach zewnetrznych 2170 x780 mm, ale nie wymaga.

Pytanie 48

Do ZADANIA IV: Wézek do przewozenia chorych w pozyeji lezacej - 5 szt.

Do pkt 3

Czy zamawiajacy dopusci na zasadzie rownowaznosci wozek o wymiarach leza 1920 x 650 mm?

wyjasniamy:
Zgodnie z zapisami w Zalgcznik nr 2 — Zadanie IV SIWZ Zamawiajacy wymaga wozek do
przewozenia chorych w pozycji lezacej o wymiarach leza 1920 x 650 mm (+/- 20 mm).
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Pvtanie 49

Do ZADANIA 1V: Wézek do przewozenia chorych w pozycji lezacej - 5 szt.

Do pkt 4

Czy zamawiajacy dopusci na zasadzie réwnowaznosci wozek z nozng regulacja hydrauliczng
w zakresie 610x910 mm 1 regulowanym dZwigniami umieszczonymi z obu stron woézka?

wyjasniamy:
Zamawiajacy wyraza zgode na zaoferowanie wozka do przewozenia chorych w pozyeji lezace;
z nozng regulacja hydrauliczna w zakresie 610-910 mm, ale nie wymaga

Pytanie 50

Do ZADANIA 1V: Wézek do przewozenia chorych w pozycji lezacej - 5 szt.

Do pkt 6

Czy zamawiajacy dopusci na zasadzie rdwnowaznosci wozek, z systemem blokady centralnej i
kierunkowe] w postaci 5-go kota, oraz gdzie dzwignie hamulca, jazdy swobodnej i kierunkowe;
umieszezone sg w sposob porgczny na obu koficach wozka? (zdj.)

wyjasniamy:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowany wézek do przewozenia chorych w pozycji lezace].

Pytanie 51

Do ZADANIA 1V: Wézek do przewozenia chorych w pozycji lezacej - 5 szt.

Do pkt. 7

Czy zamawiajacy dopusci na zasadzie réwnowaznosci woézek, z udzwigiem calkowitym az
250 kg (pacjent+osprzet), 1 dopuszczalna waga przewozonego pacjenta 215 kg? Taka dopuszczalna
waga pacjenta wskazuje na wysokg wytrzymatos¢ leza.

wyjasniamy:
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na proponowany wozek do przewozenia chorych w pozycii lezacej.

Pytanie 52

Do ZADANIA 1V: Wézek do przewozenia chorych w pozycji lezacej - 5 szt.
Do pkt. 9

Czy zamawiajacy dopusci na zasadzie rownowaznosci wozek z 2 segmentowym lezem calkowicie
przeziernym dla promieni RTG, umozliwiajacym wykonanie zdje¢ na cale] dlugodci leza (od
glowy do stép w pozycji lezacej) i mozliwoscia wlozenia kasety RTG od strony wezglowia, z obu
bokéw wozka i od strony nég (nie ograniczony prowadnicami dostep dajgcy 360-ciostopniowy
akcesod wszystkich stron woézka)? Dodatkowo wozek wyposazony jest w podziatke w poprzek 1,
wzdluz leza oraz wyprofilowana rame utatwiajaca pozycjonowanie kasety RTG.
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wyjasniamy:
Zamawiajacy wyraza zgode na proponowany wozek do przewozenia chorych w pozycii lezacej pod
warunkiem, iz umozliwi rowniez wykonanie zdje¢ w pozycji siedzacej pacjenta.

Pytanie 53

Do ZADANIA IV: Wézek do przewozenia chorych w pozycji lezacej - 5 szt.

Do pkt. 10

Czy zamawiajacy dopusci na zasadzie rownowaznosci wozek bez wspdipracy z ramieniem C, ale
zaprojektowany do wspdlpracy z RTG przytozkowym oraz z mozliwoscig robienia zdjed w
klasycznej pracowni RTG?

wyjasniamy:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zaoferowanie wdzka do przewozenia chorych w pozycji lezace]
bez wspodlpracy z ramieniem C.

Pytanie 54

Do ZADANIA 1V: Wézek do przewozenia chorych w pozycji lezacej - 5 szt.

Do pkt. 11

Czy zamawiajacy dopusci woézek ze skladanymi barierkami bocznymi z tworzywowymi
naktadkami, gdzie nie jest potrzebne dwustopniowe zabezpieczenie opuszczania barierek bocznych
jako zabezpieczenie przed ich przypadkowym opuszczeniem, poniewaz sa one opuszczane przez
dedykowang, wyrézniona w zo6ttym kolorze dzwignie, uniemozliwiajaca niezamierzone ich
opuszczanie. Dodatkowo proponowany wozek zapewnia powolne opuszczanie barierek bocznych
ponizej poziomu materaca i pod leze zapewniajac brak jakichkolwiek przerw transferowych
znaczgco zwiekszajac bezpieczenstwo pacjenta i utatwiajac personelowi jego przekladanie.

wyjasniamy:
Zamawilajacy wyraza zgode na proponowany wézek do przewozenia chorych, ale nie wymaga.

Pytanie 55

Do ZADANIA IV: Wézek do przewozenia chorych w pozycji lezacej - 5 szt.

Do pkt. 12.

Czy zamawiajacy dopusci na zasadzie rownowaznosci skladane, ergonomiczne raczki do
prowadzenia wozka zlokalizowane od strony glowy 1 ndg pacjenta ulatwiajgce dostep do pacjenta
(m.in. podczas akcji reanimacyjnej). Raczki sktadane ponizej poziomu materaca.

wyjasniamy:
Zamawiajacy wyraza zgode na proponowany woézek do przewozenia chorych w pozycii lezace], ale
nie wymaga.

Pytanie 56

Do ZADANIA IV: Wézek do przewozenia chorych w pozycji lezacej - 5 szt.

Do pkt 13.

Czy zamawiajacy dopusci na zasadzie rownowaznosci wozek, w ktorego naroznikach znajduja sie
zamiast kolek odbojowych cztery ostony narozy woézka wykonane z oblego tworzywa
niepozostawiajacego Sladéw na przedmiotach, dodatkowo zabezpieczajgcego przed uszkodzeniem
samego leza 1 przedmiotow bedacych w $cistym sasiedztwie wozka?
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wyjaSniamy:
Zamawiajgcy wyraza zgode na proponowany wozek do przewozenia chorych w pozycji lezacej, ale
nie wymaga.

Pytanie 57

Do ZADANIA IV: Wozek do przewozenia chorych w pozycji lezacej - 5 szt.

Do pkt. 14.

Czy zamawiajacy dopusci na zasadzie rownowaznosci wysokiej jakosci materac do wozka:
zdejmowany, wykonany z materialu nieprzemakalnego, antyposlizgowego, nadajacego si¢ do
dezynfekeji Srodkami chemicznymi, montowany na wysokiej jakosci rzepach Velero w celu
zabezpieczenia przed przesuwaniem, z mozliwoscig wymiany pokrowca wierzchniego w przypadku
zuzycia?

wyjasniamy:
Zamawiajgcy wyraza zgode na proponowany materac pod warunkiem, iz materac i wozek
o parametrach spelniajacych oczekiwania Zamawiajacego beda od tego samego producenta.

Pytanie 58

Pytanie dodatkowe:

Czy Zamawiajacy przez wzglad na bezpieczenstwo pacjenta 1 personelu wymaga barierek bocznych
chowanych pod leze i o bezpiecznej konstrukceji dla personelu? Takie barierki znacznie zwigkszaja
bezpieczenstwo 1 komfort podczas przektadania pacjenta (brak przerw transferowych i zmniejszone
ryzyko upadku pacjenta przy przekladaniu),oraz zapewnia personelowi jak najblizszy bezpieczny
kontakt z pacjentem, (utatwione badanie, ulatwiona akcja reanimacyjna). Dodatkowo konstrukcja
barierek bocznych woézka zostala opracowana tak, aby uchwycenie ich w jakimkolwiek miejscu
podczas sktadania nie powodowato ryzyka urazu palcow dioni.

wyjasniamy:
Zamawiajgcy wyraza zgode na proponowane rozwigzanie dla wozka transportowego do
przewozenia 0séb lezacych pod warunkiem, iz barierki boczne wyposazone sg w tworzywowe
naktadki.

Pytanie 59

Pytanie dodatkowe:

Czy zamawiajacy wymaga uchwytu na zamontowanie rolki z papierem do osfaniania
i zabezpieczania powierzchni leza?

wyjaSniamy:
Zamawiajacy wyraza zgode na proponowane rozwiazanie dla woézka transportowego, ale nie
wymaga.
Pytanie 60
ZADANIE 1

L67ko szpitalne w tym: materac piankowy gr.14cm/komplet barierek ochronnych-28 szt.

- podwéjne ramy ortopedyczne - 12 szt.
Czy Zamawiajacy w punkcie 3. dopusci 16zko, gdzie funkcja przediuzenia leza realizowana za
pomoca mechanizmu dociskowego, przez dokrecenie dwoch galek z tworzywa? Rozwigzanie 10
pozwala na zablokowanie i odblokowanie, przedtuzonego leza, bez uzycia narzedzi w wygodny
sposob.

ul, Szpitalna 40
41-250 Czeladz




wyjasniamy:
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zaoferowanie t6zka szpitalnego, gdzie funkcja przediuzenia leza
realizowana jest za pomocg mechanizmu dociskowego, przez dokrecenie dwdch gatek z tworzywa.

Pytanie 61
ZADANIE 1
L.6zko szpitalne w tym: materac piankowy gr.14cm/komplet barierek ochronnych-28 szt.

- podwojne ramy ortopedyczne - 12 szt.
Czy Zamawiajacy w punkcie 5. dopusci t0zko, gdzie regulacja elektryczna wysokosci leza, jest w
zakresie 395 mm do 790 mm? Roéznica jest minimalna w stosunku do wymagan Zamawiajacego.
ponadto 16zko jest wyrobem medycznym, wykonanym zgodnie z normami i nie ma mozliwosci,
zeby dolna wysoko$¢ 395 mm, mogla powodowaé narazenie pacjenta na ryzyko upadkéw. Prosze
tez o podanie zrodia (poza materialami producenta), ktére wysokos$¢ 350 mm (+/- 20mm), okresla
jako granicza dla bezpieczenstwa Pacjenta.

wyjasniamy:
Zamawiajacy wyraza zgode na zaoferowanie 16zka szpitalnego, gdzie regulacja elektryczna
wysokosci leza, jest w zakresie 395 mm do 790 mm. Podana minimalna wysokosé uwzglednia
wytyczne podyktowane troskg o pacjenta, ktéry po zabiegu wszczepienia endoprotezy ponownie
musi nauczy¢ sig chodzi¢ (konieczno$¢ zapewnienia swobodnego schodzenia i wchodzenia na
16zko).

Pytanie 62
ZADANIE 1
Lozko szpitalne w tym: materac piankowy gr.14cm/komplet barierek ochronnych-28 szt.

- podwéjne ramy ortopedyczne - 12 szt.
Czy Zamawiajacy w punkcie 13. dopusci t6zko, bez graficznej informacji na pilocie o lokalizacji
dzwigni CPR.? Dzwignia CPR jest oznaczona czerwonym kolorem i znajduje sie po obu stronach
czescl plecowej tézka. Nie ma potrzeby, zeby personel najpierw szukal pilota i tam sprawdzal
lokalizacje dzwigni. Opisany w tym punkcie wymog, spetnia jedynie funkcje identyfikacji wyrobu,
okreslonego producenta.

wyjas$niamy:
Zamawiajacy wyraza zgode na zaoferowanie t6zka szpitalnego bez graficznej informacji na pilocie
o lokalizacji dZzwigni CPR, ale nie wymaga.

Pytanie 63
ZADANIE I
1.6zko szpitalne w tym: materac piankowy gr.14cm/komplet barierek ochronnych-28 szt.
- podwdjne ramy ortopedyczne - 12 szt.
Czy Zamawiajacy w punkcie 17. dopudci tozko, gdzie leze wyposazone jest w 4 uchwyty

sposob spelniaja swoja funkcje?
wyjaSniamy:

Zamawlajacy nie wyraza zgody na zaoferowanie 10zka szpitalnego, gdzie leze wyposazone jest w 4
uchwyty zapobiegajace przesuwaniu sie materaca.
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Pytanie 64

ZADANIE I

Léiko szpitalne w tym: materac piankowy gr.14cm/komplet barierek ochronnych-28 szt.
- podwojne ramy ortopedyczne - 12 szt.

Czy Zamawiajacy w punkcie 18. dopusci t6zko gdzie elementy tworzywowe, tj. szczyty 16zka i

panele w lezu wykonane z wysokiej jakosci tworzywa ABS?

wyjasniamy:
Zamawiajacy wyraza zgode na zaoferowanie t6zka szpitalnego. ktorego elementy tworzywowe, .
szczyty 10zka 1 panele w lezu wykonane z wysokiej jakosci tworzywa ABS, ale nie wymaga.

Pytanie 65
ZADANIE I
1.6zko szpitalne w tym: materac piankowy gr.14cm/komplet barierek ochronnych-28 szt.
- podwdéjne ramy ortopedyczne - 12 szt.
Czy Zamawiajacy w punkcie 19. dopusci t6zko konstrukcja nosna jest w postaci pantografu jest to
rozwigzanie rownowazne z konstrukcja oparta na zasadzie ramion wznoszacych?

wyjasniamy:
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na proponowane t6zko szpitalne.

Pytanie 66
ZADANIE I
L.6zko szpitalne w tym: materac piankowy gr.14cm/komplet barierek ochronnych-28 szt.

- podwdéjne ramy ortopedyczne - 12 szt.
Czy Zamawiajgcy w punkcie . dopusci 16zko gdzie sa barierki boczne metalowe, lakierowane
proszkowo, skiadajace sie z 4 profili poziomych, skiadane wzdtuz ramy leza, fatwo demontowane
bez uzycia narzedzi, zgodne z norma EN 60601-2-52, wysoko$¢ barierek 450 mm nad poziomem
leza bez materaca?

wyjasniamy:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowane tdzko szpitalne.

Pytanie 67

Dotyczy: zadanie III

Czy w rozumieniu pkt 5 Zamawiajacy wymaga aby materac posiadat odpinang, osobng kieszen pod
komorami powietrznymi, w ktdrej umieszezony jest piankowy materac podktadowy z mozliwoscia
jego bezinwazyjnego wyjecia z dolnej kieszeni?

wyjasniamy:
Zamawiajacy wyraza zgode, na zaoferowanie materaca, ktory posiada odpinang, osobna kieszen
pod komorami powietrznymi, w ktdrej umieszczony jest piankowy materac podkiadowy z
mozliwoscia jego bezinwazyjnego wyjecia z dolnej kieszeni, ale nie wymaga.

Pytanie 68
Dotyezy: zadanie III »_
Prosimy o wyjasnienie czy komory podpierajace gtowe maja pracowa¢ w stalym, niskim cisnieniu?
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wyjasniamy:
Zamawiajacy wyraza zgode, aby komory podpierajace glowe pracowaly w stalym, niskim ci$nieniu,
ale nie wymaga.

Pytanie 69

Dotyezy: zadanie III

Prosimy o informacje czy materac ma posiada¢ dwie zrywki CPR, jedna dla segmentu glowy, druga
dla tutowia, dzigki czemu mozliwe jest szybkie wypuszczenie powietrza tylko w sekcii glowy w
celu sprawnego zaintubowania pacjenta?

wyjasSniamy:
Zamawiajacy wyraza zgode na materac, ktory posiada dwie zrywki CPR, jedna dla segmentu
glowy. drugg dla tulowia, dzieki czemu mozliwe jest szybkie wypuszczenie powietrza tylko w
sekeji glowy w celu sprawnego zaintubowania pacjenta, ale nie wymaga.

Zamawiajacy przesuwa termin sktadania i otwarcia ofert.
Termin skiadania ofert uplywa w dniu 29.11.2019 r., o godzinie 09.00.
Termin otwarcia ofert uplywa w dniu 29.11.2019 r., o godzinie 10.00.
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