Powiatowy Zespot Zaktadow
Opieki Zdrowotnej

Znak sprawy: DZA.381.34. 1 .2020 Czeladz, dnia 01.10.2020r.

Do wszystkich
Wykonawcow

Dot.  Postepowania o udzielenie zaméwienia w trybie przetargu nieograniczonego Nr

DZA.381.34.2020 o wartosci mniejszej niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na

podstawie art. 11 ust. 8 - ustawy Prawo zaméwien publicznych - na »Dostawe wyrobow
medycznych”

Powiatowy Zespot Zakladéw Opieki Zdrowotnej, 41-250 Czeladz, ul. Szpitalna 40 informuje, Zze zgodnie z art.
38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z pozn. zm.)

Wykonawcy zwrécili sie do Zamawiajacego z wnioskami o wyjasnienie tregci Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamobwienia:

Pytanie 1
Dotyczy Pakiet 1

Czy Zamawiajacy wymaga aby w/w przyrzad byt wyposazony w dodatkowy element konstrukcyjny ( nie miejsce do wciskania)
z miejscem na dren i igte po.uzyciu?

Wyjasniamy:
Zamawiajacy nie wymaga aby wiw przyrzad byt wyposazony w dodatkowy element konstrukcyjny (nie miejsce do weiskania)
Z migjscem na dren i ige po uzyciu. Zamawiajacy wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2
Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie w/w przyrzadu pakowanego w opakowanie typu folia.

Wyjasniamy:
Zamawiajacy nie dopuszcza w/w przyrzadu pakowanego w opakowanie typu folia. Zamawiajacy wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3

Czy Zamawiajacy potwierdza, ze w trosce o jakos¢ dostarczanego asortymentu wymaga, aby zamawiany towar dostarczany
byt pojazdami wyposazonymi w zabudowy typu ,izoterma’, ktére umozliwiaja dostosowanie temperatury i wilgotnosci
przewozonego asortymentu, do wymogow ustalonych przez producenta i umieszczonych na opakowaniach?

Zbyt wysoka temperatura w czasie transportu moze negatywnie wplynag na szczelnoé¢ opakowania jednostkowego a tym
samym utrate sterylnosci. Ze wzgledu na obecne zagrozenie epidemiologiczne COVID-19, jest to sytuacja szczeginie
niebezpieczna. Zbyt niska temperatura (ujemna), moze natomiast doprowadzi¢ do uszkodzenia sprzetu wykonanego z
medycznego PVC, mikropgkniecia, rozszczelnienie zastawek itp. Wytworcy sprzetu medycznego coraz czesciej jako powdd
nie uznania reklamacji, podaja przechowywanie (transport) towaru niezgodnie z zaleceniami producenta.

Wyjasniamy:
Zamawiajgcy nie wymaga ale dopuszcza aby zamawiany towar dostarczany byt pojazdami wyposazonymi w zabudowy typu

Wzoterma’, ktore umozliwiaja dostosowanie temperatury i wilgotnosci przewozonego asortymentu, do wymogéw ustalonych
przez producenta i umieszczonych na opakowaniach.
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Pytanie 4

Czy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2015 r. w sprawie wymagari Dobrej Praktyki

Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2015, poz. 381) pkt 5.5 ppkt. 2 ,produkty lecznicze oraz wyroby medyczne chroni sig od
szkodliwego wpfywu Swiatta, temperatury, wilgoci i innych czynnikow zewnetrznych’, w trosce o jakosé dostarczanego
asortymentu Zamawiajacy wprowadzi do umowy nastepujacy zapis?

,Wykonawca zobowigzuje sig dostarczac zamawiany towar, do siedziby Zamawiajacego odpowiednimi §rodkami

transportu, czyli pojazdami wyposazonymi w zabudowy typu ,izoterma” posiadajacymi mozliwo$¢ ogrzewania lub
chfodzenia przewozonego asortymentu”.

Wyjasniamy:
Zamawiajgcy nie wprowadza proponowanego zapisu do wzoru umowy, nie mniej jednak dopuszcza transport pojazdami

wyposazonymi w zabudowy typu ,izoterma” posiadajacymi mozliwo$¢ ogrzewania lub chtodzenia przewozonego
asortymentu.

Pytanie 5

Czy w $wietle obecnych wydarzen Zamawiajacy oczekuje, aby dostarczany towar byt przewozony wytacznie z wyrobami

medycznymi? Takie rozwiazanie pozwoli na zabezpieczenie przed wzajemnym skazeniem produktow oraz ich
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

Wyjasniamy:

Zamawiajacy w SIWZ i wzorze umowy ( patrz § 2 ust. 2 pkt. a) , b) ust. 3) okreslit warunki dotyczace dostarczanego
wyrobu medycznego przez Wykonawce.

Pytanie 6

Czy Zamawiajacy oczekuje, aby dostawca zamdwionego towaru (jego pracownik) pomagat przy roztadunku towaru w
miejscu wskazanym przez Zamawiajacego oraz byt obecny podczas sprawdzenia zgodnosci towaru z zaméwieniem?

Wyijasniamy:
Zamawiajacy nie sktadat takiego wymogu. Zamawiajacy okreslit warunki we wzorze umowy w patrz § 2 ust. 12 ,Przyjecie
przez Zamawiajgcego przesytki zawierajacej Wyroby medyczne, dostarczonej przez przedstawiciela Wykonawcy (dotyczy
takze przewoznika lub innego podmiotu realizujgcego dostawe na zlecenie Wykonawcy) nie jest poprzedzone badaniem
ilo$ciowo - asortymentowym lub jakoSciowym dostarczanego towaru. Przyjecie takiej przesytki przez Zamawiajacego nie

Jest rownoznaczne z potwierdzeniem, ze przedmiotowy asortyment zostat dostarczony w ilo$ci i jako$ci zgodnej z
Zamowieniem”.

Pytanie 7
Dotyczy Pakietu nr 1
Czy Zamawiajacy dopusci przyrzad do przetaczania ptynow infuzyjnych z ostrg igtq biorczg dwukanalowa bez skrzydelek

utatwiajaca wbicie, pozostate parametry zgodnie z SIWZ? Przyrzady konkurencyjnie uznanych producentow, posiadajace
ostry kolec nie wymagajq skrzydetek utatwiajacych wbicie.

Wyjasniamy:
Zamawiajacy nie wymaga ale dopuszcza przyrzad do przetaczania ptyndw infuzyjnych z ostra iglg biorczg dwukanatowg
bez skrzydetek utatwiajaca whicie. Pozostale parametry zgodnie z SIWZ

Pytanie 8
Dotyczy Pakietu nr 1
Czy Zamawiajacy wymaga aby informacja o braku ftalanow znajdowata sig na opakowaniu jednostkowym?

Wyjasniamy:
Zamawiajacy nie wymaga ale dopuszcza aby informacija o braku ftalanéw znajdowala sie na opakowaniu jednostkowym.
Pozostate wymagania zgodnie z SIWZ

©Q ul.Szpitalna 40 W (32) 763-76-38
41-250 Czeladz

NIP: 6252247223 REGON: 278209300
Nr rejestrowy BDO 000006287

» sekretariat.czeladz@pzzoz.bedzin.pl
@ www.pzzoz.bedzin.pl



Powiatowy Zespot Zaktadéw
Opieki Zdrowotnej

Pytanie 9
Dotyczy Pakietu nr 1
Czy Zamawiajgcy oczekuje zaoferowania przyrzadow z nazwa producenta bezposrednio na przyrzadzie w celu identyfikacji
bez opakowania?
Wyjasniamy:

Zamawiajacy nie wymaga ale dopuszcza zaoferowanie przyrzadow z nazwg producenta bezposrednio na przyrzadzie w
celu identyfikacji bez opakowania. Pozostale wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie 10
Dotyczy Pakietu nr 1
Czy Zamawiajacy oczekuje zaoferowania przyrzadow z duza i wygodng w uzytkowaniu komorg kroplowa o dtugosci
minimum 63mm w czesci przezroczystej?

Wyjasniamy:
Zamawiajacy nie wymaga ale dopuszcza zaoferowanie przyrzadéw z duza i wygodna w uzytkowaniu komorg kroplowa o
dlugosci minimum 63mm w czesci przezroczystej. Pozostate wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie 11
Dotyczy Pakietu nr 1

Czy Zamawiajacy oczekuje zaoferowania przyrzadow posiadajacych gumke lub opaske stabilizujaca dren wewnatrz
opakowania?

Wyjasniamy:
Zamawiajacy nie wymaga ale dopuszcza zaoferowanie przyrzadow posiadajacych gumke lub opaske stabilizujacg dren
wewnatrz opakowania Pozostate wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie 12
Dotyczy Pakietu nr 3 poz. 1
Czy Zamawiajacy dopusci cewniki Trokar z termoczutego PCV skalowany co 2 cm, brak kodowania kolorami w rozm. 18,

20, 24, 28, 327
Wyjasniamy:

Zamawiajacy nie dopuszcza oferowanego cewnika. Zamawiajacy wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 13

Dotyczy Pakietu nr 1

Czy Zamawiajacy dopusci przyrzad do przetaczania ptynow z zaciskiem rolkowym bez miejsca na dren oraz igle po uzyciu?
Wyjasniamy:

Zamawiajacy nie dopuszcza oferowanego przyrzadu do przetaczania plynow infuzyjnych. Zamawiajacy wymaga zgodnie z

SIWZ.

Pytanie 14

Dotyczy Pakietu nr 1

Czy Zamawiajacy dopusci IS bez ftalanow, jatowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostra iglg biorcza
dwukanatowa, trojplaszczyznowg — w kolorze bialym, wykonana ze wzmocnionego ABS - odpowietrznik z filtrem
przeciwbakteryjnym zamykany niebieska klapka - przezroczysta $rednio twarda komora kroplowa 20 kropli = 1 ml+/-0,1 ml,
diugos¢ catkowita komory kroplowej 62 mm, diugos¢ czesci wykonanej z przezroczystego PVC 55 mm , z filtrem filtr ptynu

o wielkoéci oczek 15um, rolkowy regulator przeptywu - tacznik LUER-LOCK z ostonka - opakowanie jednostkowe typu blister
papier -folia - sterylizowany tienkiem etylenu, dtugos¢ drenu 150 cm, sterylizacja EO?
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Wyjasniamy:
Zamawiajgcy nie dopuszcza oferowanego przyrzadu do przetaczania plynow infuzyjnych. Zamawiajacy wymaga zgodnie
SIWZ.
Pytanie 15

Dotyczy Pakietu nr 1
Czyl Zamawiajacy dopusci przyrzad do przetaczania plynéw infuzyjnych bez dodatkowego zaczepu na zacisku rolkowym i
miejsca na umieszczenie igty biorczej, natomiast kolec igly biorczej posiada ostong z tworzywa sztucznego?
Wyjasniamy:
Zamawiajacy nie dopuszcza oferowanego przyrzadu do przetaczania ptynéw infuzyjnych bez dodatkowego zaczepu na

zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igly biorczej, natomiast kolec igly biorczej posiada ostone z tworzywa
sztucznego.

Zamawiajacy wymaga zgodnie SIWZ

Pytanie 16
Dotyczy Pakietu nr 1

Czy zamawiajacy wymaga zaoferowania przyrzadu do przetaczania bez ftalanéw z informacija na etykiecie w formie symbolu
(normy zharmonizowanej ) potwierdzajaca brak zawartosci ftalanow?

Wyjasniamy:
Zamawiajgcy nie wymaga ale dopuszcza zaoferowanie przyrzadu do przetaczania plynéw infuzyjnych bez ftalanow z

informacjg na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej ) potwierdzajacq brak zawartoéci ftalanow. Pozostate
wymagania zgodne z SIWZ.

Pytanie 17
Dotyczy Pakietu nr 1
Czy zamawiajacy wymaga opakowanie papier-folia?

Wyjasniamy:
Zamawiajacy wymaga zgodnie SIWZ.

Pytanie 18
Dotyczy Pakietu nr 1
Czy zamawiajacy dopuszcza przyrzad bez skrzydelek?

' Wyjasniamy:
Zamawiajacy wymaga zgodnie SIWZ,
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