Powiatowy Zespot Zaktadéw
Opieki Zdrowotnej

Czeladz, dnia 20 lipca 2021 .

Znak sprawy: DZA.381.20.1.2021

Do wszystkich
Wykonawcow

Dot. Postepowania o udzielenie zaméwienia w trybie podstawowym bez przeprowadzenia
negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamOwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z pé#n. zm) — na dostawe aparatury
medycznej na potrzeby Powiatowego Zespolu Zakladéw Opieki Zdrowotnei.

Powiatowy Zespét Zaktadow Opieki Zdrowotnej, 41-250 Czeladz, ul. Szpitalna 40 informuje,
ze Wykonawcy zwrocili si¢ do Zamawiajacego z wnioskami o wyjaénienie tresci Specyfikacji
Warunkéw Zamodwienia:

Pytanie nr 1

L.1. Pakiet nr 2. Opis wymaganych parametréw technicznych. SSAK - 7 szt. pkt 7

Czy zamawiajacy zgodzi sig na ssak z precyzyjnym pokretlem do regulacji podcisnienia bez funkcji
blokady?

wyjasniamy:
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zaoferowanie ssaka z precyzyjnym pokrettem do regulacji
podcisnienia bez funkcji blokady.

Pytanie nr 2
1.2. Pakiet nr 2. Opis wymaganych parametréw technicznych. SSAK - 7 szt. pkt 9

Czy zamawiajacy zgodzi si¢ na ssak z maksymalnym poziomem hatasu 60.5 dB?

wyjasniamy:
Zamawiajacy wyraza zgodg na zaoferowanie ssaka z maksymalnym poziomem hatasu 60.5 dB.

Pytanie nr 3
1.3. Pakiet nr 2. Opis wymaganych parametréw technicznych. SSAK - 7 szt. pkt 10

Czy zamawiajacy zgodzi si¢ na ssak z maksymalna waga 3.6 kg

wyjasniamy:
Zamawiajacy wyraza zgodg na zaoferowanie ssaka z maksymalng wagg 3.6 kg.

Pytanie nr 4
1.4. Pakiet nr 2. Opis wymaganych parametréw technicznych. SSAK - 7 szt. pkt 11

Czy zamawiajacy zgodzi si¢ na ssak z 0 wymiarach 350x210x180 mm?

wyjasniamy:
Zamawiajacy wyraza zgodeg na zaoferowanie ssaka o wymiarach 350x210x180 mm.
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Pytanie nr 5
LS. Pakiet nr 2. Opis wymaganych parametréow technicznych. SSAK - 7 szt. pkt 12

Czy zamawiajacy zgodzi sie na ssak wyposazony w zbiornik z poliweglanu z mozliwoscig
sterylizacji w autoklawie do min. 134 stopni C

wyjasniamy:
Zamawiajgcy wyraza zgode na zaoferowanie ssaka, ktory jest wyposazony w zbiornik z poliwgglanu
z mozliwoscig sterylizacji w autoklawie do min. 134 stopni C, ale nie wymaga.

Pytanie nr 6

Zapytania do pakietu nr 2 ssaki:

Czy Zamawiajacy dopusci zbiornik 1,5L, nietlukacy, wykonany z PC do ktérego mozna stosowaé
wkiady jednorazowe 1,5L.

Gdzie czas uzyskania podcisnienia od 0 do -75kPa wynosi max 15s.

wyjasniamy:
Zamawiajgcy wyraza zgode na zaoferowanie ssaka, ktéry jest wyposazony w zbiornik 1,51,
nietlukacy, wykonany z PC do ktorego mozna stosowaé wklady jednorazowe 1,5L, gdzie czas
uzyskania podci$nienia od 0 do -75kPa wynosi max 15s, ale nie wymaga.

Pytanie nr 7

Pakiet 2

SSAK - 7 szt.

6. Czy Zamawiajacy dopusci do postgpowania ssak wyposazony w bezolejowa pompe prozniows
zapewniajgcg duza sil¢ ssania i nie wymagajacg konserwacji?

wyjasniamy:
Zamawiajacy wyraza zgodg¢ na zaoferowanie ssaka, ktory jest wyposazony w bezolejowa pompe
prézniowg zapewniajacg duzg sile ssania i nie wymagajacg konserwacji, ale nie wymaga.

Pytanie nr 8

Pakiet 2

SSAK - 7 szt.

7. Czy Zamawiajgcy dopusci do postgpowania ssak z precyzyjnym iglicowym regulatorem
podcisnienia bez funkcji blokady ustawien?

wyjasniamy:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zaoferowanie ssaka z precyzyjnym iglicowym regulatorem
podcis$nienia bez funkcji blokady ustawien.

Pytanie nr 9

Pakiet 2

SSAK - 7 szt.

9. Czy Zamawiajacy dopusci do postgpowania ssak z poziomem hatasu nie przekraczajgcym 60 dB?

wyjasniamy:
Zamawiajacy wyraza zgode na zaoferowanie ssaka z poziomem hatasu nie przekraczajacym 60 dB.
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Pytanie nr 10
Pakiet 2
SSAK - 7 szt.

10. Czy Zamawiajacy dopusci do postgpowania ssak z zasilaniem sieciowym o wadze 4,3 kg?

wyjasniamy:
Zamawiajacy wyraza zgode na zaoferowanie ssaka z zasilaniem sieciowym o wadze 4,3 kg.

Pytanie nr 11
Pakiet 2
SSAK - 7 szt.

11. Czy Zamawiajgcy dopusci do postepowania ssak o wymiarach 310 x 240 x 190 mm?

wyjasniamy:
Zamawiajacy wyraza zgode na zaoferowanie ssaka o wymiarach 310 x 240 x 190 mm.

Pytanie nr 12

Pakiet 2

SSAK - 7 szt.

12, 14. Czy Zamawiajacy dopusci do postgpowania ssak wyposazony w zbiornik niettukgcy
wykonany z poliweglanu z mozliwoscia sterylizacji w autoklawie do 121 stopni C?

wyjasniamy:
Zamawiajacy wyraza zgode na zaoferowanie ssaka, ktory jest wyposazony w zbiornik niettukgcy
wykonany z poliweglanu z mozliwoscia sterylizacji w autoklawie do 121 stopni C, ale nie wymaga.

Pytanie nr 13

Pakiet 2

SSAK - 7 szt.

15. Czy Zamawiajgcy wymaga dostarczenia ssaka wyposazonego w wozek czy tez podstawe jezdna
z trwale przytwierdzonym urzadzeniem z mozliwoscig demontazu?

wyjasniamy:
Zamawiajacy wymaga ztozenia oferty zgodnej z wymaganiami SWZ.

Pytanie nr 14
dotyczy pakietu 2 poz. 6 — Czy Zamawiajacy dopusci ssak oparty na pracy wysokoobrotowej
bezobstugowej pompy tlokowej?

wyjasniamy:
Zamawiajacy wymaga ztozenia oferty zgodnej z wymaganiami SWZ.

Pytanie nr 15
dotyczy pakietu 2 poz. 7 — Czy Zamawiajacy dopusci ssak z regulatorem do precyzyjnego
ustawienia podci$nienia dzialajacego na zasadzie iglicy?

wyjasniamy:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zaoferowanie ssaka z regulatorem do precyzyjnego ustawienia
podcisnienia dzialajacego na zasadzie iglicy.
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Pytanie nr 16
dotyczy pakietu 2 poz. 11 — Czy Zamawiajacy dopusci ssak o wymiarach 380x135x290mm?

wyjasniamy:
Zamawiajacy wyraza zgode na zaoferowanie ssaka o wymiarach 380x135x290mm.

Pytanie nr 17
dotyczy pakietu 2 poz. 12 i 14 — Czy Zamawiajacy dopusci ssak wyposazony w zbiornik
z poliweglanu z mozliwoscia sterylizacji do temp. 121 stopni C?

wyjasniamy:
Zamawiajacy wyraza zgode na zaoferowanie ssaka, ktory jest wyposazony w zbiornik z poliwgglanu
z mozliwoscig sterylizacji do temp. 121 stopni C, ale nie wymaga. ‘

Pytanie nr 18
dotyczy pakietu 2 poz. 15 — Czy Zamawiajacy dopusci ssak bez wozka, natomiast z uchwytem do
zamocowania na $cianie?

wyjasniamy:
Zamawiajacy wymaga zlozenia oferty zgodnej z wymaganiami SWZ.

Pytanie nr 19

dotyczy zadania nr 1, zalgcznika 2 parametry techniczne pkt od 49-65 wyposazenie

Czy okres gwarancji i rekojmi dotyczy urzadzenia ktdre jest przedmiotem zamdwienia, czy rowniez
wyposazenia oferowanego wraz z urzagdzeniem?

Nadmieniamy, iz Producent udziela 24 m-cy gwarancji na urzadzenie bgdace przedmiotem
zamowienia.

Pragniemy dodatkowo nadmieni¢, iz Producent wyposazenia udziela 12 miesi¢cznej gwarancji dla
wyposazenia wymienionego w pozycji nr od 49-51, 53-61 oraz 64-65 w zakresie wad ukrytych,
poniewaz akcesoria sa wyposazeniem zuzywalnym. Natomiast w poz 52, 62 oraz 63 osprzetu
jednorazowego Wykonawca udziela minimum 2 lat terminu przydatnosci.

wyjasniamy:
Okres gwarancji i rekojmi dotyczy urzadzenia, ktore jest przedmiotem zaméwienia.
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